Dipl.-Ing. G. Lebelt 1.1.1

1.1.1 Messung an einer Spannungsquelle

Sachworte: Messabweichung, Messunsicherheiten, Widerstandsmessung

Um die Leerlaufspannung Uq einer realen Spannungsquelle (Innenwiderstand R;) zu
bestimmen, wird die Spannung Uy an den Klemmen der Quelle mit einem Span-
nungsmesser (Innenwiderstand R;) gemessen.

a) Skizzieren Sie den Messaufbau und berechnen Sie die Klemmenspannung
Uwm abhangig von Uy und Ri/ Rw.
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Ri und Ry bilden fiir Uq einen Spannungsteiler:
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b) Berechnen Sie die absolute Messabweichung Faps sowie die relative Mess-
abweichung Fe, die durch den endlichen Innenwiderstand Ry des nicht i-
dealen Spannungsmessung entsteht.
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c) Berechnen Sie Uy, Faps und Fre zahlenmalig fur folgende Werte:
Uqg =10,0V; Ri =1 kQund Ry =15 kQ.
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